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Desinfeccion en la clinica dental. PrOtOCOIO
InStru mental de limpieza y desinfeccién.

Critico- Separar el instrumental cortopunzante del resto y abrir el instrumental articulado.

Clasificacion del instrumental para su esterilizacion

MANUAL ULTRASONIDOS
Critico Obligatorio esterilizar 1. Pre-desinfecciéon: Inmersién en un detergente 1. Inmersién en un detergente / desinfectante
| . / desinfectante trienzimatico. trienzimatico.
f;‘iﬁ;gﬁg‘:tgg:;gfv'esa 0 pueden atravesar 2. Llevar a zona de limpieza / esterilizacion. 2. Llevar a zona de limpieza / esterilizacion.
- Instrumental cortopunzante o que penetra en tejidos 3. Ic_llmpladr Ioz restos de biocarga con un cepillo 3. Pgogra;na de uItrgson.ldqs.con detergente |
blandos o duros de 1a cavidad oral. e cerdas duras. / desinfectante trienzimatico y repaso visual.
- Instrumental de cirugia, endodoncia y periodoncia. 4. Enjuagary aclarar. 4. Enjuagary aclarar.
5. Secar y embolsar. 5. Secar y embolsar.
Semi-Critico Obligatorio esterilizar 6. Ciclo de autoclave. 6. Ciclo de autoclave.

Instrumental que no penetra en las mucosas
pero esta en contacto con saliva y sangre:
-» En el caso que no puedan ir al autoclave se debe utilizar
un desinfectante DAN.
->» Espejos, cubetas impresiones, ortodoncia, depresores linguales.

Semi-Critico» Separar lo que puede esterilizarse en el autoclave.

& AUTOCLAVE

NO AUTOCLAVE

No Critico Obligatorio desinfectar 1. Inmersién en un detergente / desinfectante 1. Inmersién en un detergente / desinfectante
, trienzimatico. trienzimatico.
Instrumental / elementos del gabinete que solo entran L el s L el s
en contacto con piel intacta: 2. Llevar a zona de limpieza / esterilizacion. 2. Llevar a zona de limpieza / esterilizacion.
- Se incluye en esta categoria los dispositivos que no se ponen 3. Lavado manual o en ultrasonidos para eliminar 3. Lavado manual o en ultrasonidos para eliminar
en contacto con los pacientes. los restos de biocarga. los restos de biocarga.
->» Lamparas fotocurado, espatulas para cemento, partes externas 4. Enjuagar y aclarar. 4. Enjuagar y aclarar.
del arco facial o las tijeras para cortar hilo de retraccion. 5. Secar y embolsar. 5. Inmersién en un desinfectante de alto nivel
6. Ciclo de autoclave. 6. Enjuagar y aclarar.
juagary

Fuente: https://www.elsevier.es/es-revista-quintessence-9-articulo-esterilizacion-desinfeccion-clasificacion-instrumentos-sequn-S0214098512000979 / https://fa-
cultades.unab.cl/wp-content/uploads/2017/03/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZA-DESINFECCION-YO-ESTERILIZACION-DE-ARTICULOS-CLINICOS-ODONTOLOGICOS.pdf
Lozano, V: Control de las infecciones cruzadas. Ediciones Avances.

7. Secar y embolsar.

No Critico - Limpiary desinfectar.

Bioseguridad 1. Después de cada uso realizar una desinfeccién con un producto tipo spray o toallitas de superficies.
Protegemos tu clinica 2. Aclarar después si este material tiene que entrar en contacto con piel o mucosa.
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