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Protocolo

de limpieza y desinfeccion.

Desinfeccion en la clinica dental.

Superficies

Depositar en los contenedores adecuados
los materiales cortantes y punzantes Ak
32
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9 Retirar el instrumental

;Por que desinfectar? Un producto para cada necesidad o O

"

Unidad Dental 6
Q < O Desinfeccion manual 9

AR > A, Elementos de dificil acceso para => Eliminar las peliculas de film utilizadas como barrera.
un desinfectante en spray.

Por el eIeva.do riesgo Por la transr.nlsmn. -> Desinfectar las superficies partiendo de la zona
de contaminacion de agentes infecciosos menos contaminada, a, a la mas contaminada, d.
cruzada: saliva y sangre. a pacientes y personal. O O

Desinfeccion rapida Desinfeccién aérea Utilizar una toallita diferente para cada zona indicada.

(w m Superficies accesibles. Disminuye la carga

Amplio espectro microbiana ambiental. Lampara | G
Por la posibilidad Porque los microorganis- de accion. %0 Llega incluso a lugares : -
de contagio a través de mos pueden vivir horas, 2 E de dificil acceso. [E)CIUC:PO ta’uxnlar
objetos y superficies incluso dias. @ |a2r3n§negsuae?as
contaminadas. de los rotatorios.

Escupidera | ‘\\ 0

:Como desinfectar?

Sillon

El producto ideal
es rapido, con olor

Actuar de la zona menos
contaminada a la mas

>,

contaminada. . De menos a mas De dentro De arriba
a g ra d a b I e y a m p I | o @ contaminado hacia fuera @ abajo
espectro de accion. B —

Frotar las superficies de los muebles rodantes
y de trabajo con una toallita impregnada en
desinfectante

9 Desinfeccion del aire interior -y

Biosequridad
Protegemos tu clinica
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