
Sistemas de aspiración
¿Cómo desinfectamos el sistema de aspiración?

¿Qué producto utilizar?

Al finalizar la jornada

Entre pacientes

Recomendable

- Preparar la solución según indicación.
- Verter parte por la escupidera.
- Aspirar todo el contenido.
- Desmontar y limpiar los filtros de aspiración tanto de la 
escupidera como de su cubierta.

- Hacer circular el agua de la escupidera durante 1 minuto.
- Se aconseja verter clorhexidina al 0,12% posteriormente.
- Aspirar agua por las mangueras.

- Desmontar las mangueras una vez al mes y someterlas a inmersión.
- Si se realiza la limpieza y desinfección del sistema de aspiración a 
medio día, esperar 1 hora antes del primer paciente.

- Aspirar agua antes de la          
visita del primer paciente.

El producto ideal debe ser 
limpiador, desinfectante 
y desodorizante

Modo de uso 
para Inibsa Especial Aspiración

  
Sumergir en el liquido las 
conexiones de entrada y salida.

  
Accionar los mecanismos de 
aspiración.

  
Verter el contenido en un envase 
apropiado.

  
Al final del día, preparar 2 litros de 
solución diluida al 2% (40 ml para 
2 litros de agua).

  
Llenar el dosificador hasta el 
indicador de 20 ml y repetir la 
operación.

 
Dejar actuar durante 15 minutos 
como mínimo. Se puede dejar actuar 
la solución durante toda la noche.

CLOSED

Instrunet Inibsa 
ESPECIAL ASPIRACIÓN
Es un desinfectante y limpiador para 
todo tipo de sistemas de aspiración  
en la clínica dental.
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